新院区门诊调剂室智慧药房建设项目
设备功能需求
该项目旨在为我院新院区门诊调剂室设置一套库发一体的自动化药品调配设备。整套系统包含能够实时调配各类药品的自动发药系统，配套的智能化门诊二级库存储系统，能够实现发药机与二级库实时连接、自动补药，能够将调配完成的药品自动传输至所需窗口。以及配套的智能化软件、实时监控、场地改造、形象展示等一体化的智慧药房建设。其主要设备的具体功能需求及基本技术指标如下：
1． 根据新区门诊调剂室的设计工作量以及药品和处方结构特性，要求整套库发一体的药品调配系统需能够满足8-10万个最小包装单位的各类药品的智能存储和实时调配。
2． 要求该套系统需配置能够自动调配片剂、胶囊剂等盒装类型药品的自动发药机一组，容量至少在12000盒以上。还需配置能够自动调配各类易碎口服液包装药品、针剂、袋装输液以及瓶装药品等异形包装药品的自动发药设备一组，至少需满足200种以上药品储发。要求所有发药设备合计存储量不少于20000个最小单位的各类外观形式的药品，要求实现除冷藏药品外100%药品品种进机自动调配。
3． 要求盒装药品自动发药机的调配效率能够达到8-10秒调配一张处方。要求整套设备能够满足每天不少于3000张处方的智能化调剂，满足高峰期400张处方/小时的调配效率，满足6-8个发药窗口同时调配的工作需求。
4． 要求配套的智能化系统能够与HIS系统无缝链接，准确读取处方信息，实现智能化调配。能够自动排号分配窗口合理引导患者至对应窗口取药，实现预调配功能。能够分类自动传输药品至对应窗口。能够智能化管理药品二级库，实现库存预警、自动生成领药计划、自动补药功能。能够统计库存及发药数据，自定义生成各类表格及视图，实现实时监控处方调剂状态、设备运行状态和工作人员工作量状态，并配置专用屏幕设备实时显示。
5． 要求配套智能化传输系统。实现各类发药机与发药工位实现智能地轨连接，能够将直发药品、混发药品自动落入智能药筐中，自动传输至接药的工位，并支持调剂单自动打印裁剪落筐。要求系统配置的传输系统能够监测药筐传输的状态，具备预警功能和提示功能。
6． 智能化二级库需具备自动批量存取药品的功能。批量存取过程中效率达到150-200件/小时。整体的二级存储不少于400个储位，每个储位箱体可以存储100-200盒药品，总容量不低于6万盒药品。要求封闭式设计，满足药品温湿度控制要求，配套自动记录及主动调节系统。要求能够自动盘点药品库存，实现自动批号管理。
7． 智能化二级库能够与自动发药机无缝链接，实现自动补药。要求能够不间断的根据发药机的缺药信息自动补充药品。要求补药过程封闭传输，自动上机，能够通过条码以及视觉核对的方式判断药品的品规是否正确，如果发现核对错误的药品或外包装损坏的药品，设备能够将该类药品回收到回收储药容器中，并在补充完毕后能够自动将补充剩余的药品返还到智能二级库中。要求自动补药设备能够实现多个品规同时补药，补药效率要求达到1400盒/小时以上。
8． 要求根据机器及传输轨道位置对工作场地进行整体的美化改造设计。包括柜台改造，地台提升，窗口灯光，智能化展板以及后台遮挡等一体化形象设计，以优化人流物流动线，提升患者就医感受，提高医院对外形象。
9． 要求设备生产厂家有完整的医院药品自动化设备产品线，能够提供医疗机构所需的全套自动化设备。能够提供整体化的设计，实施一揽子方案，能够提供同质化的运行及售后保障。以避免多个设备厂家造成的重复接口、多界面操作、协作困难、故障推诿、运维不同步、多重售后费用等不良情况的出现。
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